
 Advarsel!
 AED Plus®-enheden må kun bruges som beskrevet i denne vejledning. Ukorrekt brug af 

enheden kan forårsage dødsfald eller kvæstelse.  

 AED Plus-enheden må IKKE bruges eller sættes i drift, før du har læst betjenings-håndbogen 
og administratorhåndbogen, der hører til AED PLUS-enheden.  

 AED Plus-enheden må IKKE bruges eller sættes i drift, hvis der vises et rødt “X” i enhedens 
statusindikatorvindue (placeret på venstre side af håndtaget). 

 AED Plus-enheden må IKKE bruges eller sættes i drift, hvis enheden afgiver en biplyd.

 Slut elektrodekablet til AED Plus-enheden efter installation af batterierne.

 Sørg for, at elektrodekablet altid er tilsluttet AED Plus-enheden.

 Denne enhed må kun anvendes af personer med den rette uddannelse.

 Elektroder mærket “Spædbørn/børn” må kun bruges på børn, der er under otte år, eller 
som vejer under 25 kg. Brug CPR-D-padz®-elektroder, hvis patienten er mere end otte år 
eller vejer over 25 kg.

 Hold altid afstand til patienten, når der afgives stød. Den defi brilleringsenergi, der afgives 
til patienten, kan ledes gennem patientens krop og kan give livsfarligt stød til personer, der 
rører ved patienten. 

 RØR IKKE ved elektrodernes overfl ader, patienten eller ledende materiale, der er i berøring 
med patienten, mens der udføres EKG-analyse eller defi brillering. 

 Flyt patienten væk fra elektrisk ledende overfl ader, før udstyret anvendes.

 Anvend IKKE enheden i eller i nærheden af vandpytter.

 Hold patienten så ubevægelig som muligt under EKG-analysen.

 Anvend IKKE enheden i nærheden af brændbare stoffer såsom benzin, iltmættede 
omgivelser eller brændbare anæstesigasser. 

 Undgå radiofrekvent interferens (radiostøj) fra højenergi-kilder, der kan få defi brillatoren 
til at fortolke hjerterytmer forkert, ved at slukke for mobiltelefoner og/eller radiokommuni-
kationsudstyr.

 Fjern elektroniske enheder eller udstyr, der ikke er defi brilleringsbeskyttet, fra patienten, 
før defi brillering påbegyndes.

 Hvis patientens bryst er vådt, skal det aftørres, før elektroderne anbringes.

 Brug nyåbnede og ubeskadigede elektroder, hvis udløbsdato ikke er overskredet. Elektroderne 
skal anbringes på rengjort og tør hud for at minimere risikoen for brandsårsskader.

 Anbring IKKE elektroderne umiddelbart over en indopereret pacemaker. Påvirkningen fra 
en pacemaker kan nedsætte EKG-rytmeanalysensnøjagtighed, og pacemakeren kan også 
blive beskadiget af udladninger fra defi brillatoren. 

 Kontrollér mærkningen inden i ZOLL® AED Plus-enhedens låg, før dette bruges som 
luftvejsstøttesystemet (PASS), for at sikre, at låget er beregnet til denne brug.

 PASS-systemet må IKKE anvendes ved mistanke om skader på hoved eller hals. Anbring 
patienten på et fast underlag, før HLR påbegyndes.

 Batterierne må IKKE genoplades, adskilles eller udsættes for åben ild. Hvis batterierne 
håndteres forkert, kan de eksplodere.

 ZOLL AED Plus-enheden må ikke stables sammen med andet udstyr. Hvis enheden 
anvendes eller stables sammen med andet udstyr, skal det kontrolleres før brug, at systemet 
virker korrekt.

 Forsigtig!
 Enheden må IKKE skilles ad, da der er fare for elektrisk stød. Al servicearbejde skal 

udføres af autoriserede teknikere. 

 Anvende kun 123A lithiummangandioxid-batterier, der kan købes i almindelig handel. 
Batterierne skal bortskaffes i henhold til gældende retningslinjer, når de er taget  ud 
af enheden. Brug kun batterier fra anbefalede producenter. Adminis-tratorhåndbogen 
til AED Plus (REF 9650-0301-27) indeholder en oversigt over anbefalede 
batteriproducenter.

 Hvis enheden opbevares på anden måde end anbefalet, kan elektroderne og/eller batterierne 
beskadiges eller deres levetid reduceres.  

 CPR-D-padz-elektroden kan sluttes til andre ZOLL-defi brillatorer via multifunktionskabler. 
Defi brillering kan foretages ved tilslutning til andre ZOLL-defi brillatorer. HLR-funktionen 
fungerer ikke med andre enheder end ZOLL AED Plus-defi brillatoren.

      Vigtigt!
 Dette symbol viser, at en AED Plus-enhed er udstyret til behandling af voksne og pædiatriske 

patienter. En AED Plus-enhed uden dette symbol er ikke udstyret til at behandle pædiatriske 
patienter og fungerer IKKE med de pædiatriske elektroder pedi-padz II ™. Kontakt ZOLL 
Medical Corporation eller en autoriseret ZOLL-forhandler vedrørende oplysninger om ZOLL 
AED Plus pædiatriske opgraderingssæt for at opgradere en AED PLUS-enhed til brug med 
ZOLL’s pædiatriske elektroder pedi-padz II. 

Procedure til opsætning og kontrol:
1.  Sæt ti nye batterier i AED Plus-enheden.
2.  Slut elektrodekablet til AED Plus-enheden, og placer de forseglede 

elektroder under enhedens låg. Luk låget.
3.  Tænd enheden, og afvent lydmeddelelsen “Apparat OK”.  

Kontrollér, at enheden udsender den korrekte stemmemeddelelse 
“Voksenelektroder” eller “Pædiatriske elektroder”.

4.  Sluk enheden.
5.  Vent to minutter. Kontrollér, at der vises et grønt kontrolsymbol “(“ “)  

i statusindikatorvinduet (placeret på venstre side af håndtaget), og 
at enheden ikke afgiver en biplyd.

6.  Sæt AED Plus-enheden i drift.
7.  Kontrollér AED Plus-enheden jævnligt for sikre, at der vises et grønt 

kontrolsymbol i statusindikatorvinduet.

Udskiftning af batteri
Udskift batterierne før udløbsdatoen, eller hvis enheden giver en 
meddelelse om det. Anvend kun 123A lithiummangandioxid-batterier fra 
anbefalede producenter.

 Fjern alle batterier fra batterirummet, når der er isat nye 
batterier, og smid dem væk, før der isættes nye batterier.

 Sæt ti nye batterier i batterikammeret. Der må ikke bruges gamle 
batterier.

 Tryk kun på knappen i batterikammeret, når der er isat 
nye batterier.

Rengøring
 Rengør og desinfi cer enheden med en blød, fugtig klud 

indeholdende enten 90 % isopropylalkohol, sæbe og vand eller en 
opløsning af klorblegemiddel (30 ml/liter vand). 

 Nedsænk ikke dele af enheden i vand.
 Der må ikke anvendes ketoner (MEK, acetone osv.).
 Undgå at anvende slibende materialer (f.eks. papirservietter) på 

skærmen, hvis enheden er udstyret med en sådan.
 Enheden må ikke steriliseres. 

Automatisk ekstern defi brillator

Betjeningshåndbog
ERC 2010

FEJLFINDING

Problem Anbefalet handling

Selvtest ikke gennemført. Foretag manuel test ved at 
trykke på tænd/sluk-knappen 
og holde den nede i mere end 
fem sekunder. Hvis enhedens 
selvtest stadig ikke kan 
gennemføres, skal enheden 
tages ud af brug.

Stemmemeddelelsen   Udskift alle batterier samtidigt.
“Skift batterier”.

Rødt “X” i status-  Gennemfør en manuel test. 
indikatorvinduet Kontrollér, om kablet er 
korrekt 
   ELLER sluttet til enheden. 
biplyde, når enheden  Udskift batterierne.
er slukket. Hvis enheden stadig ikke 

virker, skal den tages ud 
af brug.

Rødt “X” i statusindikatorvinduet, Tænd og sluk enheden. Hvis 
når enheden er TÆNDT. der stadig vises et rødt “X” i 

statusindikatorvinduet, skal ©  2012   ZOLL Medical Corporation
REF  9650-0300-27 Rev. K

I henhold til amerikansk lovgivning må dette produkt kun sælges til eller på anmodning af en læge.
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Teknisk support eller reparation (i USA):
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ZOLL Medical Europe
Newtonweg 18
6662 PV  ELST
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Service uden for USA: Kontakt 
den lokale forhandler.
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Efter ét stød...     
  

Person falder om -  
mistanke om hjertestop. 

Apparat OK. 

Tænd for enheden. 

Selvtest, Apparat OK. 

Vær rolig. 

Tilkald hjælp. 

Kontroller vejrtrækning. 

Anbring  
defibrilleringselektroderne  
på patientens bare bryst. 

Stød anbefales ikke. 

Rør ikke patienten. 
Analyserer. 

start 
her 

Indikator blinker. 

Indikator blinker. 

Tilkald hjælp, eller få  
andre til det. 

Indikator blinker. 

Kontrollér bevidsthed.   

Råb, "Hvordan har  
du det?", og rusk i  
patienten.  

  

Indikator blinker. 

Meddelelser, der kan ses på LCD-skærmen: 

Tekstmeddelelser 
Stød-log 
Forløbet tid 
EKG-kurve  

Det du ser. 

Det du hører. 

Det du skal  
gøre. 

 

Giv hjertemassage  
og indblæsninger. 

  
Giv hjertemassage: 
2 indblæsninger for hver 
30 kompressioner. 
  
 
 

Indikator blinker. 

Andre meddelelser,  
der kan  
forekomme: 

Isæt ledning. 

Fejl i enhed. 

Slip stødknap. 

Skift batterier. 

(n) Stød afgivet. 

Hvad du skal gøre: 

Tilslut elektrodekablet. 

Sluk og tænd derefter enheden. 
Giv HLR, hvis der stadig er fejl  
i enheden. 

Slip stødknappen. 

Udskift alle ti batterier. 

Efter to minutter HLR... 

 

Stød anbefales. 
Rør ikke patienten. 
Tryk på den blinkende stødknap. 
 

Stop hjertemassage 
og indblæsninger. 

Indikator blinker. 

Bed alle om at holde  
afstand. 
   

  
Rør IKKE ved patienten! 
Tryk på         -knappen.  

  Stød afgivet. 

Indikator blinker. 

LCD-skærm 

Anbring elektroder til voksne  
eller spædbarn/barn på  
patientens afklædte bryst. 

Anbring elektroderne som vist  
på patienter, der er under otte år  

eller under < 25 kg. 

 

Følg vejledningen på  
elektroden. 

Enhed med udstyr til 
behandling af voksne og 

pædiatriske patienter. 

 
 

 

 

  

Kontrollér vejrtrækning. 
Se om brystkassen bevæger sig.
Lyt efter vejrtrækningslyde ved den tilskadekomnes mund.
Læg mærke til, om du kan føle luft på din kind.
Beslut om vejrtrækningen er normal, 
ikke normal eller fraværende.

 
 

 

 

 
 
 

 

 

 

  

 
 
 

 

 

Atemwege frei machen.

Vend den tilskadekomne om på ryggen, og åbn luftvejen ved at vippe 
hovedet og løfte hagen. Anbring dine hænder på den tilskadekomnes 
pande, og vip forsigtigt vedkommendes hoved tilbage.
Løft hagen for at åbne luftvejen ved at holde dine 
fingerspidser under den tilskadekomnes hage.

 
Mulighed: Læg luftvejsstøttesystemet (PASS) under 
skuldrene for at holde hovedet trukket tilbage. Anvend IKKE 
PASS-systemet ved mistanke om skader på hoved eller hals.

Hvis der ikke er nogen reaktion, 
hvis patienten ikke reagerer.Lichtanzeige blinkt.

INDIKATIONER FOR BRUG
Anvendes, når en patient udviser manglende tegn på liv, 
hvilket indikeres ved:

 Bevidstløshed; og 
 Manglende normal vejrtrækning; og
 Manglende puls eller tegn på cirkulation.

KONTRAINDIKATIONER FOR BRUG
Må IKKE anvendes, når patienten:

 Er bevidst; eller
 Trækker vejret; eller
 Har en konstaterbar puls eller andre tegn på liv.

BRUGER
Den eksterne defi brillator ZOLL AED Plus er beregnet til anvendelse 
af personer, der er uddannet i brugen af ZOLL AED Plus-enheden, 
grundlæggende førstehjælp, udvidet førstehjælp, eller personer, der på 
anden måde er godkendt af en lægelig myndighed til at defi brillere patienter 
med hjertestop i en nødsituation. HLR-overvågningsfunktionen omfatter en 
metronom, der er beregnet til at hjælpe førstehjælpere med at udføre 100 
brystkompressioner i minuttet, hvilket er den frekvens, der anbefales af 
den amerikanske hjerteforening Det Europæiske Genoplivningsråd (ERC). 
Stemmemeddelelser og tekstmeddelelser tilråder en kompressionsdybde på 
5 - 6 cm for voksne patienter. HLR-overvågningsfunktionen er ikke beregnet 
til brug på patienter, der er under otte år.

Hvis en patient er under otte år eller vejer under 25 kg, bør ZOLL 
AED Plus bruges sammen med ZOLL AED Plus-pædiatriske 
elektroder. Behandlingen bør ikke forsinkes, fordi patientens nøjagtige 
alder eller vægt skal fastslås.


